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Na osnovu dlana 70. Zakona o javriim nabavkama (,,SluZbeni glasnik BIH", broj 39114), dlana 48. Statuta KCUS-
a (Sl.novine FBiH br. 73113), dlana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Klinidkog centra Univerziteta u Sarajevu
(br.0202-14544117) na prijedlog Komisije za javnu nabavku lzvje5taj br. l0-33-4-35069 od 04.08.2020. godine,

General na direktorica donosi :

ODLUKU
o poniStenju postupka javne nabavke

Prihvata se prijedtog Komisije za nabavku ,,brahiterapijskog uredaja (HDR) sa pratedom opremom i
izocentridnog C-luka za potrebe Klinike za onkologiju", po IzvjeStaju br. l0-33-4-35069 od 04.08.2020. godine, a

nakon provedenog otvorenog postupka sa medunarodnim udeS6em objavljenog na portalu e-nabavke pod brojem

obavjeStenja 893-l-1-443-3-199120 od 08.06.2020 godine, i postupak poni5tava u skladu sa il. 69/(2yd) ZJN
(St.Glasnik BiH 39/14), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja i u skladu sa zakonskim propisima ie biti dostavljena ponudadima

udesnicima postupka javne nabavke i objavljena na web stranici KCUS-a putem web stranice Kantona Sarajevo .

OBR AZLOZNN.IT

U skladu sa Odlukom Generalne direktorice KCUS-a broj:01-04-4-19794 od 30.04.2020.godine, pokrenut je

postupak javne nabavke za nabavku,,brahiterapijskog uredaja (HDR) sa pratedom opremom i izocentriinog
C-luka za potrebe Klinike za onkologiju". Procijenjena vrijednost nabavke je 1.400.000,00 KM bez PDV-a.

Klinidki centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu E-nabavke dana 08.06.2020 godine objavio Obavje5tenje o

nabavci broj: 893-l -l-443-3-199120, zajedno sa Tenderskom dokumentacijom.

Tendersku dokumentaciju sa portala e-nabavke preuzelo je l2 (dvanaest) potencijalnih ponudada, a do krajnjeg

roka odredenog za prijern ponuda, dana 24.0'7.2020. godine do 10,00 sati, dostavljene su 2 (dvije) ponude

ponudada:

l. INEL-MED d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom ponude 1.400.000,00 KM bez PDV-a
2. MEDIT d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude 1.397.000,00 KM bez PDV-a

Komisija imenovana Odlukom broj: 0l-04-4-32113 od l5.07.2020.godine je izvrSila uvid i provjeru svakog

dostavljenog dokumenta i ustanovila slijede6e:

Ponuda Ponudada MEDIT d.o.o Sarajevo formalno pravno ispravna, jer su dostavljeni svi dokazi traLeni

Tenderskom dokumentacijom.

Ponuda ponudada INEL-MED d.o.o. Mostar nije formalno pravno ispravna jer nedostaje licenca za instaliranje,

servisiranje i demontaZu uredaja koji sadrZi zatvorene izvore zraderr.ia u medicini Sto je potrebno za brahiterapijski

aparat, a dostavljena licenca za obavljanje djelatnosti tehnidkog servisa zazaititu od zradenja kod instaliranja,

servisiranja i demontaZe uredaja koji proizvode joniziraju6e zradenje u medicinije neophodna za C-luk.



Nadalje, nakon provjere formalno-pravne ispravnosti ponuda Komisija je
tehnidke ispravnosti ponuda u skladu sa zahtjevima tehnidke specifikacije i

pristupila provjeri ponuda sa aspekta

kon statovala slij ede6e :

slijededih razloga:

U ponudi ponudada Inel-med d.o.o. Mostar za ponudeni brahiterapijski uredaj Flexitron, proizvodada Electa pod

rednim brojem 1.3 nije priloZena izjava proizvodada kojom 6e garantovati dostupnost radioaktivnog izvorare2lr

najmanje l0 godina.

. Pod rednim brojem 1.3.6 trebalo je potvrditi da trajanje tretmana mora biti automatski korigovano za

faktor raspada

U ponudi ponudada Inel-med d.o.o. Mostar za ponudeni brahiterapijski ureclaj Flexitron, proizvodada Electa pod

rednim brojem 1.3.6 sadrZaj na stranici 40 iz prospektne dokumentacije odnosi se na oduvanje i za5titu izvora

zradenja u sludaju poZara. Detaljnim uvidom u priloZenu prospektnu dokumentaciju ponudada Inel-med d.o.o.

Mostar uodeno je da se traZena stavka nalazi na strani46 prospektne dokumentacije ali nije obiljeZena.

Dose Calculation
o Display ofsource stregth and apparent source activity at calibration date and current date (strana 46)
. U dijelu 1.7 tehnidke specifikacije koja se odnosi na opremu za osiguranje kvalitete, pod rednim brojem

1.7.1 traLeni su uredaji neophodni za kalibraciju izvoru "'Ir (komorica tipa well ipripadaju6i
elektrometar sa certifikatom o kalibraciji najmanj e za'n'lr1i neophodni fantomi, kao i dva kabla sa TNC

konektorima u duZini od 20 m. Ureclaji za provjeru pozicije izvora (radiografski i vizualno) koji
odgovaraj u brahiterapij skoj j edinici,

Ponudad Inel-med d.o.o. Mostar pod rednim brojem 1.7.1. ponudio je samo jonizacijsku komoricu tipa well

(stranica br. 89 prospektne dokumentacije). Pripadaju6i Elektrometar UNIDOS E, takoder iz stavke l.7.l,nalazi
se pod rednim brojem f .7.2 koji se odnosi na elektronske personalne dozimetre.

Neophodni fantomi, dva kabla sa TNC konektorima u duZini od 20 m te uredaji za provjeru pozicije izvora
(radiografski i vizualno) koji odgovaraju brahiterapijskom uredaju nisu ponudeni.

. Pod rednim brojem 1.7.3 traLenje elektronski portabl Geiger Mullerov brojad sa certifikatom o kalibraciji
(energetski raspon: I 7 keV- I .3 MeV, raspon brzine doza 0-2 mSv/h)

TraZeni elektronski portabl Geiger Mullerov brojad oznaden je brojem 1.7.2 koji se odnosi na personalne

dozimetre (strana 9 I . prospektne dokumentacij e).

slijede6ih razloga:

U tehnidkoj specifikaciji za nabavku brahiterapijskog uredaja (HDR) sa prate6om opremom i izocentridnog C-

luka za potrebe Klinike za Onkologiju KCUS-a traZeno je:

. Pod rednim brojem 1.11 da se potvrdi da ponu<leni brahiterapijski uredaj posjeduje ugraden detektor
zr adenja, Geiger-Mu I lerov broj ad i I i ekv i valentan.

U ponudi ponudada Medit d.o.o. Sarajevo za ponudeni brahiterapijski ureclaj BRAVOS, proizvodada Varian pod

rednim brojem 1.11 navedena je dozimetrijska oprema firme PTW Freibur koja se koristi za kontrolu kvalitete

odnosno kalibraciju izvora In2lr. Oprema se sastoji od jonizacijske komore, elektrometra, transportnog kofera,

kabla i adaptera.

1. SOURCECHECK 4 Pi open-air ionization chamber for measurement on HDR and LDR brachytherapy

sources.

2. WIDOS E Therapy and Diagnostic dose, for dose and dose rote measurements.



3. Transport and storage case suitablefor UNIDOS E
4. Extension cable MI0m HD
5. Adapterfor Varian GM|1002070 Aplicator probe

' Pod rednim brojem 1.9 trebalo je potvrditi da uredaj mora omogu6avati intrakavitarnu, intersticijalnu,
intraluminalnu, intraoperativnu i povr5insku primjenu

' Pod rednim brojem 1.3.6 trebalo je potvrditi da trajanje tretmana mora biti automatski korigovano za
faktor raspada

U ponudi ponudada Medit d.o.o. Sarajevo za ponudeni brahiterapijski uredaj BRAVOS, proizvodada Varian pod
rednim brojevima 1.9 i 1.3.6. priloZene su stranice kataloga koji se odnosi na brahiterapijski aparat
GammaMedp/zrs. Brahiterapijski aparat GammaMedplus ima24 aktivnakanala, tako da ne zadovoljava uvjet l.l0
tehnidke specifikacije prema kojem brahiterapijski ure<laj mora imati 30 aktivnih kanala.

lz gore navedenih razloga Komisija je konstatovala da :

- ponuda ponudada INEL - MED d.o.o. ne ispunjava tehnidke zahtjeve definisane tehnidkom specifikacijom
tenderske dokumentacije, te ie neprihvatliiva i ne moZe biti rrredmet vrednovania. odnosno ne moZe
uiestvovati u daliem toku natiecania.

- ponuda ponudada MEDIT d.o.o. Sarajevo ne ispunjava tehnidke zahtjeve definisane tehnidkom
specifikacijom tenderske dokumentacrje, te ie neprihvatliiva i ne moZe niti Dredmet vrednovania.
odnosno ne moZe uiestvovati u daliem toku natiecania.

Obzirom da nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda, Kornisija za javnu nabavku je lzvje5tajem br. l0-33-4-
35069 od 04.08.2020. godine predloZila da se postupak nabavke poniSti u skladu sa i:l .691Q)ZajZfN.

Uzimaju6i u obzir naprijed navedno, prijedlog Komisije je i se odluka kao u dispozitivu.

A DIREKTORICA
Izetbegovi6
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LIJ.EKU.:.Protiv ove odluke moZe se izjaviti Zalba, najkasnije u roku od l0 (deset) dana od dana

prijema odf uke. 1alba se izjavljuje Uredu za razmatranje zalbi BiFi putem ugovornog organa fi;* i"#i'r , i"*r;-,n
broju primjeraka, a koji ne moZe biti manji od tri.

Dostaviti:
- Ponudae ima;
- Tehnidki sektor
- a/a KCUS
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